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Coloque de inmediato la varita que contiene la muestra 
dentro del tubo con la Solución Buffer para Toma de 
Muestra de Sangre. Remueva la varita dentro del tubo 
para mezclar muy bien los componentes.

Retire la varita de recolección y deséchela dentro del 
recipiente adecuado para desechos biológicos.

Abra el empaque de aluminio que contiene la tira de 
prueba de análisis. Rasgue el empaque del lado donde 
se localiza el corte y retire la tira de prueba de análisis 
del empaque. Evite tocar con los dedos la membrana 
que se encuentra en el centro de la tira. 

Coloque la tira de prueba de análisis 
en el tubo que contiene la muestra 
diluida, con las flechas de la tira 
apuntando hacia abajo. 

Coloque el cronómetro en 20 minutos, 
o tome nota de la hora en que introdujo
la tira de prueba de análisis en la 
muestra y espere 20 minutos. 

Lea los resultados de la prueba luego de
20 minutos. No lea los resultados 
pasados los 45 minutos luego de haber 
comenzado la prueba. Registre el 
resultado de la prueba que aparece en 
las Zonas de Control y Prueba de la tira 
de prueba de análisis. (Consulte más 
adelante los apartados Resultados de la Prueba y su 
Interpretación, y Limitaciones del Procedimiento). 

Elimine la tira de prueba de análisis y el
tubo colocándolos en un contenedor 

Muestra de sangre, suero o plasma15-16

Las muestras de sangre, suero o plasma pueden 
tomarse con métodos convencionales de recolección 
de sangre (a través de las venas), y separando el 
suero o el plasma de los glóbulos rojos.  Las muestras 
de plasma pueden obtenerse con tubos de recolección 
que contengan AEDT (Ácido Etilendiaminotetraacético) 
o anticoagulantes ACD (ácido cítrico, citrato de sodio y 
dextrosa).

Con el extremo redondeado de la 
Varita de Recolección de Muestras 
provista, toque la sangre, el suero 
o el plasma.

Cerciórese de que la varita 
quede completamente cubierta 
de sangre, suero o plasma.

Muestra de sangre tomada del dedo14
 
Utilizando una toallita  antiséptica, limpie bien el 
dedo de la persona que se someterá a la prueba. 
Deje que el dedo se seque bien o séquelo usted 
mismo con una almohadilla de gasa estéril. 

Con la ayuda de una lanceta quirúrgica, 
perfore la piel justo en el centro 
de la parte superior del dedo.
Con suavidad, apriete el dedo 
para obtener una gota de sangre.  
Evite apretar muy fuerte u “ordeñar” 
el dedo para acelerar el sangrado, 
pues este procedimiento podría diluir 
la sangre y provocar un exceso de 
fluido de tejidos.  
  
Con el extremo redondeado de la 
Varita de Recolección de Muestras, 
toque la gota de sangre. Cerciórese 
de que la varita quede completamente 
cubierta de sangre.

Mezcle la Solución Buffer para Toma de Muestra de 
Sangre colocando la botella boca abajo con suavidad 
unas tres veces.

Retire la tapa de la botella, llene el cuentagotas con la 
solución buffer hasta la línea de marca y coloque el 
contenido dentro de un Tubo limpio de Disolución de 
Muestras.

Siga uno de los métodos que se explican a continuación y 
que corresponda al tipo de muestra que se va a analizar. 

Coloque todas las muestras y materiales usados en la 
prueba en un contenedor de desechos biológicos. Las 
lancetas deben colocarse en un contenedor especial 
para materiales de perforación antes de desecharlas. 
Los materiales usados deben ser incinerados. Los 
desechos líquidos deben mezclarse con los 
desinfectantes químicos adecuados. Se recomienda una 
solución con 10% de lejía  (0.5% de solución de 
hipoclorito de sodio). Deje pasar 60 minutos para lograr 
una descontaminación efectiva. 

Utilice cada dispositivo de prueba (tira de prueba de 
análisis) sólo una vez. Si debe repetir una prueba, 
comience el proceso desde el principio utilizando un 
nuevo dispositivo de prueba.  

No utilice la prueba pasada la fecha de expiración 
impresa en el empaque de aluminio o en la Solución 
Buffer para Toma de Muestra.

Revise los resultados de la prueba en un lugar 
adecuadamente iluminado. Si usted observa que 
aparecen dos líneas con cualquier intensidad, el 
resultado de la prueba puede considerarse reactivo. (Vea 
la sección sobre Interpretación de Resultados).

Un paquete informativo (este documento)
25 ó 50 Empaques de Aluminio. Cada empaque contiene un 
dispositivo (tira de prueba de análisis) y un desecante
2 botellas con cuentagotas de Solución Buffer para Toma de 
Muestra de Sangre (5 mL cada una)
1 ó 2 paquetes de Tubos de Disolución de Muestras 
(25 en cada uno) 
1 ó 2 paquetes de Varitas de Recolección de Muestras 
(25 en cada uno)

Cronómetro o reloj (20-45 minutos)
Lanceta quirúrgica o material para recolección de sangre 
(1 por prueba)
Toallita antiséptica (1 por prueba)
Almohadilla de gasa estéril (1 por prueba)
Guantes desechables
Contenedor para eliminación de desechos biológicos 

NOMBRE Y UTILIZACIÓN PREVISTA
La prueba “Calypte® Aware™ HIV-1/2 BSP*” es un análisis 
inmunológico in vitro cualitativo y de fácil lectura para ser 
utilizado una sola vez que se emplea para detectar 
anticuerpos del Virus de Inmunodeficiencia Humana Tipo 1 
(VIH-1) y Tipo 2 (VIH-2) en muestras de sangre (venosa o del 
dedo), suero o plasma humanos. Su uso está previsto como 
herramienta de ayuda en el diagnóstico clínico de la infección 
del VIH. Esta prueba puede utilizarse como un componente 
de un algoritmo rápido de prueba múltiple, conjuntamente 
con otros análisis aprobados de anticuerpos del VIH.

*BSP (Blood Serum Plasma = Sangre Suero Plasma)

RESUMEN Y EXPLICACIÓN DE LA PRUEBA
Se cree que los Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 
Tipo 1 y Tipo 21-4 son los causantes tanto del Síndrome de 
Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), como del Complejo 
Relacionado con el SIDA (CRS) y de los síntomas que 
preceden al SIDA (pre-SIDA). Los individuos infectados con 
VIH producen anticuerpos contra las proteínas virales del 
VIH. Hacer pruebas para verificar la presencia de dichos 
anticuerpos en los fluidos corporales (por ejemplo, sangre, 
saliva u orina), es una herramienta útil en el diagnóstico de 
infecciones por VIH5-9.  La prueba “Calypte® Aware™ HIV-1/2 
BSP” es una herramienta que ayuda en el diagnóstico de 
infecciones con VIH-1 o VIH-2.

PRINCIPIOS BIOLÓGICOS DE LA PRUEBA
La prueba “Calypte® AwareTM HIV-1/2 BSP” es un análisis 
cualitativo inmunocromatográfico, de fácil lectura, que se 
realiza de forma manual y que arroja resultados en 20 
minutos (del tipo “sí” o “no”), utilizado para detectar 
anticuerpos del VIH-1 y VIH-2 en muestras de sangre venosa 
o tomada del dedo, suero o plasma humanos. La prueba 
“Calypte® AwareTM HIV-1/2 BSP” se compone de un 
dispositivo para una única prueba y una botella de diluyente 
de solución buffer para la sangre, suero o plasma. La prueba 
se basa en un procedimiento patentado de análisis 
inmunológico del flujo lateral. La tira de prueba de análisis 
está compuesta por varios materiales que brindan la matriz 
para la inmunocromatografía de la muestra y la plataforma 
que presenta los resultados de la prueba.

La tira de prueba de análisis contiene péptidos sintéticos que 
representan las regiones inmunodominantes de las proteínas 
transmembrana VIH-1 gp41 y VIH-2 gp36 y el control de 
procedimiento de captura de anticuerpos de la Proteína A 
inmovilizado en la membrana nitrocelulosa de la Zona de 
Prueba y la Zona de Control respectivamente. Para llevar a 
cabo el análisis, se añade un loopful (5 μl) de muestra de 
sangre, suero o plasma a aproximadamente 200 μl de 
Solución Buffer para Toma de Muestra de Sangre en un tubo 
de prueba donde se mezcla todo.  La tira de prueba de 
análisis se coloca verticalmente dentro del  tubo de ensayo 
que contiene la mezcla de la solución buffer y la muestra. 
Cuando la muestra diluida se mueve hacia arriba de la tira de 
prueba de análisis, ésta rehidrata la Proteína A oro coloidal 
reactiva rojiza (“conjugado”) en la tira haciendo que el IgG de 
la muestra se vincule a las partículas de Proteína A oro 
coloidal (“complejo IgG-conjugado”).  La mezcla de la 
muestra con el conjugado sigue moviéndose hacia la parte 
superior de la tira y se encuentra en primer lugar con la Zona 
de Prueba de la tira de prueba de análisis que contiene los 
antígenos del VIH. Si la muestra contiene anticuerpos contra 
el VIH, el complejo IgG-conjugado se une al antígeno 
quedando inmovilizado en la línea de antígenos de la Zona 
de Prueba, por lo que aparece una línea de color rojizo, lo 
que implica un resultado reactivo. La intensidad de la línea no 
es proporcional a la cantidad de anticuerpos presentes en la 
muestra. La ausencia de una línea de color en la 

 

El Control Positivo debe emplearse para brindar una guía 
de alineamiento que indique la ubicación de las Zonas de 
Control y Prueba en la tira de prueba de análisis. También 
será necesario llevar a cabo estos Controles cuando se 
cambie de operador, de grupo de pruebas, o de 
condiciones de prueba (como una nueva ubicación, 
iluminación, temperatura, etc.).

RESULTADOS DE LA PRUEBA Y SU INTERPRETACIÓN 
Vea la explicación de lectura de las Zonas de Prueba y 
Control de la tira de prueba de análisis como se describen 
a continuación y como se muestran en el diagrama.

REACTIVO – aparecen dos líneas. Si aparece tanto una 
línea de prueba como una de control (es decir, si aparecen 
dos líneas en la tira de prueba) en las Zonas de Prueba y 
Control, respectivamente, el resultado se considera 
reactivo. Una de las líneas podría ser 
más oscura que la otra.  A la derecha se 
observan ejemplos de resultados 
reactivos. Un resultado reactivo significa 
que se han detectado anticuerpos contra 
el VIH-1 y 2 en la muestra. Este 
resultado de la prueba es preliminar y se
interpreta como positivo de anticuerpos 
VIH.
Nota: Al usar el Control Positivo de “Calypte® Aware™ 
HIV-1/2 BSP” en una prueba válida se consigue este 
resultado.

NO-REACTIVO – sólo aparece la línea de control. Si 
aparece una sola línea en la Zona de Control de la tira de 
prueba, el resultado es no-reactivo.
El diagrama a la derecha presenta 
ejemplos de resultados no-reactivos que
sugieren la ausencia de anticuerpos
reactivos contra el VIH en la muestra. 
Nota: Al usar el Control Negativo de 
“Calypte® Aware™ HIV-1/2 BSP” en una 
prueba válida se consigue este resultado.

INVÁLIDO - no aparece ninguna línea de control. Si no hay 
línea de control en la Zona de Control, el 
resultado no es válido (ejemplos a la 
derecha).  El resultado no es válido 
incluso si aparece una línea de prueba 
en la Zona de Prueba. Toda prueba 
inválida debe repetirse utilizando para 
ello un nuevo dispositivo de prueba y una
segunda muestra.

 

La prueba “Calypte® Aware™ HIV-1/2 BSP” debe 
utilizarse de acuerdo a estas instrucciones para obtener 
resultados precisos. 
Leer los resultados antes de los 20 minutos o después 
de 45 minutos luego del comienzo de la prueba puede 
arrojar resultados erróneos.
La muestra de sangre, suero o plasma para el análisis 
de anticuerpos debe recolectarse como se explica en el 
procedimiento. 
Las muestras de plasma recolectadas en presencia de 
un anticoagulante que no sea AEDT o ACD, no han sido 
evaluadas.
Las muestras de sangre, suero o plasma que se hayan 
calentado o estén inactivas químicamente, o que se 
hayan congelado y descongelado en repetidas 
ocasiones, podrían arrojar resultados inexactos.   
Las muestras de sangre que han recibido hemodiálisis 
varias veces o que tienen más de 48 horas de 
extracción pueden arrojar resultados inexactos.  
La prueba no debe aplicarse en fluidos corporales que 
no sean sangre, suero o plasma o que hayan sido 
recolectados con métodos diferentes a los especifica-
dos en las instrucciones anteriores. 
La intensidad de la línea de prueba en un resultado 
reactivo no está necesariamente relacionada con la 
cantidad de anticuerpos contra el VIH presentes en la 
muestra.
Si un fondo rojo dificulta la lectura de la prueba luego 
de pasados 20 minutos, espere hasta que el fondo se 
aclare para poder ver los resultados (pero no más de 45 
minutos luego de haber comenzado la prueba).

Esta prueba debe realizarse a temperatura ambiente 
(15-30º C ó 59-86º F).

Cuando manipule muestras de sangre, suero o plasma, y 
cuando haya usado tiras de prueba de análisis, siga las 
medidas de prevención universales10-13.

No beba, coma o fume en las áreas en donde se manipu-
lan las muestras.

Utilice guantes y una bata de laboratorio, y proteja sus ojos 
cuando manipule muestras o dispositivos que hayan 
estado en contacto con la sangre o sus componentes. Lave 
cuidadosamente sus manos luego de llevar a cabo cada 
prueba. Coloque los guantes en un contenedor para 
desechos biológicos luego de su uso. 

 

Análisis inmunológico in vitro cualitativo y de fácil lectura 
para la detección de anticuerpos del Virus de Inmunodefi-
ciencia Humana Tipo 1 (VIH-1) y Tipo 2 (VIH-2) en 
muestras de sangre (venosa o tomada del dedo), suero o 
plasma humanos.

4. 
 

5.

6.

7.

8.

9.

CONTROL DE CALIDAD
Una línea de control en la Zona de Control indica un 
resultado válido. Un resultado válido significa que la 
muestra recolectada fue la adecuada y que la prueba se 
desarrolló de forma correcta. La línea de control aparece 
en todas las pruebas válidas, sin importar si el resultado es 
o no reactivo. (Vea más adelante Resultados de la Prueba 
y su Interpretación). 

Los Controles “Calypte® Aware™ HIV-1/2 BSP” se 
presentan por separado. Los controles se emplean para 
verificar un adecuado desarrollo de la prueba. Cada 
operador deberá ejecutar tanto los Controles Positivos 
como los Negativos al principio de cada turno mientras se 
esté realizando una prueba a una muestra desconocida. 

CÓMO REALIZAR LA PRUEBA
1.  

2.

3.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES (Continuación)
5. 

6.

7.

8.

ALMACENAMIENTO DE LA PRUEBA
Almacene los empaques y Solución Buffer para Toma de 
Muestra que estén cerrados y sin usar de “Calypte® Aware™ 
HIV-1/2 BSP” entre 2-30º C (36-86º F).  No abra el empaque 
de aluminio que contiene la tira de prueba de análisis hasta 
que esté listo para llevar a cabo la prueba. Si la Solución 
Buffer para Toma de Muestra de Sangre y el dispositivo 
empaquetado sin abrir, se encuentran refrigerados o 
almacenados a una temperatura menor que la ambiental,  
déjelos que vuelvan a la temperatura ambiente (15-30º C ó 
59-86º F) antes de usarlos.

Zona de Prueba indica que la muestra no contiene anticuer-
pos contra el VIH.  La mezcla de la muestra con el conjugado 
sigue moviéndose hacia la parte superior de la tira de prueba 
de análisis hasta llegar a la Zona de Control. La Zona de 
Control contiene Proteína A inmovilizada en una línea sobre la 
tira de prueba de análisis. Los complejos IgG-conjugado 
restantes se vinculan a la Proteína A y aparece una línea 
rojiza. La aparición de la línea de control es evidencia no sólo 
del correcto funcionamiento de la prueba, sino de que la 
muestra contiene IgG.  Durante el desarrollo de cualquier 
prueba válida, la Zona de Control mostrará una línea de 
control morada rojiza, en el caso de que la muestra sea tanto 
reactiva como negativa de anticuerpos VIH-1 ó 2. La muestra 
sigue moviéndose, pasa la Zona de Control y finalmente llega 
hasta la almohadilla absorbente, que se encarga de guiar la 
mezcla de la muestra y el conjugado a través de la tira y de 
borrar cualquier color de fondo.

Los resultados de la prueba aparecen entre 20 y (no más de) 
45 minutos luego de haber introducido la tira de prueba de 
análisis en la muestra diluida.

MATERIALES PROPORCIONADOS
Cada Prueba de “Calypte® Aware™ HIV-1/2 BSP” (equipo de 
pruebas de 25 ó 50) contiene:

• 
• 
 
• 
• 
•

•

MATERIALES NECESARIOS PERO NO PROPORCIONA-
DOS
• 
• 

• 
• 

También disponible por separado: 
Controles “Calypte® Aware™ HIV-1/2 BSP”.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES
Únicamente para uso diagnóstico in vitro. Lea por completo el 
paquete informativo encartado antes de utilizar este producto. 
Siga cuidadosamente las instrucciones. El no seguir las 
instrucciones podría traer como consecuencia resultados 
imprecisos en la prueba.

1.

2.

3.

4.

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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