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Un immunoessai in vitro, qualitatif, lu visuellement pour 
le dépistage des anticorps au virus d’immunodéficience 
humaine de type 1 (VIH-1) et de type 2 (VIH-2) dans des 

spécimens de transsudat muqueux oral humain.

NOM ET USAGE PRÉVU

Le test Calypte® Aware™ VIH-1/2 OMT est un immunoessai in 
vitro, qualitatif, lu visuellement et à usage unique pour le 
dépistage des anticorps au virus d’immunodéficience 
humaine de type 1 (VIH-1) et de type 2 (VIH-2) dans des 
spécimens de transsudat muqueux oral humain. Il est conçu 
pour être utilisé comme dispositif d'aide au point 
d'intervention lors de diagnostics cliniques d'infections à VIH. 
Ce test peut être utilisé comme un des composants d’un 
algorithme rapide à tests multiples conjointement à d’autres 
analyses des anticorps anti-VIH approuvées.

SOMMAIRE ET DESCRIPTION DU TEST

On pense que le syndrome de l'immunodéficience acquise 
(SIDA), le syndrome associé au SIDA (ARC) et le pré-SIDA 
résultent des virus d'immunodéficience humaine (VIH) de 
type 1 et de type 21-4. Les personnes infectées par le VIH 
produisent des anticorps dirigés contre les protéines virales 
du VIH. Les tests de dépistage de ces anticorps dans les 
liquides organiques (par exemple le sang, la salive, l’urine) 
sont une aide précise lors du diagnostic des infections à 
VIH5-10. L’immunoessai Calypte® Aware™ VIH-1/2 OMT est 
un test au point d’intervention qui permet le diagnostic des 
infections à VIH-1 ou VIH-2.

PRINCIPES BIOLOGIQUES DU TEST

Le test Calypte® Aware™ VIH-1/2 OMT est composé d'un 
dispositif de test à usage unique, d’un écouvillon de prélève-
ment de spécimen de salive et d’un tube contenant un tampon 
pour l’échantillon de fluide oral.  Ce test utilise une procédure 
exclusive par immunoessai à débit latéral. La bandelette 
réactive est composée de plusieurs matériaux formant la 
matrice pour l’immunochromatographie du spécimen et la 
plate-forme d'indication des résultats des tests.

La bandelette réactive contient des protéines recombinées 
représentant les régions immunodominantes des protéines 
transmembranaires du VIH-1 gp41 et du VIH-2 gp36 et un 
témoin procédural de capture d'anticorps de chèvre anti-IgG 
humaine, fragment F(ab’)2 immobilisés respectivement sur la 
membrane nitrocellulose dans la zone de test et la zone 
témoin.  Pour effectuer le test, un écouvillon de prélèvement de 
spécimen de salive est passé sur les gencives supérieure et 
inférieure du patient puis placé dans un tube contenant le 
tampon pour l’échantillon de fluide oral, où il est mélangé. Le 
liquide présent dans l’écouvillon est exprimé et l’écouvillon 
usagé est éliminé.  La bandelette réactive est alors placée 
verticalement dans le tube éprouvette contenant le mélange 
spécimen/tampon. Au fur et à mesure que le spécimen migre 
vers le haut de la bandelette, il réhydrate un réactif de protéine 
A, marqué à l'or colloïdal de couleur rougeâtre (« conjugué ») 
sur la bandelette et l'IgG dans le spécimen s'attache aux 
particules de protéine A/marquées à l'or (« le complexe IgG 
conjugué »). Le mélange échantillon/conjugué continue sa 
migration vers le haut de la bandelette et atteint d’abord la 
zone de test de la bandelette qui contient les antigènes VIH. Si 
le spécimen contient des anticorps au VIH, le complexe 
IgG/conjugué s'attache à l'antigène et s'immobilise au niveau 
de la ligne des antigènes dans la zone de test et une ligne 
rougeâtre apparaît. Dans le cas d’un test valide, ceci indique un 
résultat réactif.

L’intensité de la ligne n’est pas proportionnelle à la quantité 
d’anticorps présents dans le spécimen. Dans le cas d’un test 
valide, l’absence d’une ligne de couleur dans la zone de test 
indique que l’échantillon ne contient pas d’anticorps anti-VIH. 
Le mélange spécimen/conjugué continue sa migration vers le 
haut de la bandelette jusqu’à ce qu’il parvienne à la zone 
témoin. La zone témoin contient des fragments F(ab’)2 
d’anticorps de chèvre anti-IgG humaine immobilisés dans une 
ligne sur la bandelette réactive. Les complexes IgG/conjugués 
restants s’attachent aux fragments F(ab’)2 immobilisés et une 
ligne de couleur rougeâtre apparaît. La présence de la ligne 
témoin indique que le test s'est bien déroulé et que 
l'échantillon contient de l'IgG humaine. Une ligne témoin d’un 
violet rougeâtre apparaît dans la zone témoin pour tous les 
tests valides, que l’échantillon soit ou non réactif ou négatif 
aux anticorps anti-VIH-1 ou 2. Le spécimen continue sa 
migration au-delà de la zone témoin jusqu'à un dernier 
tampon absorbant, qui aide à tirer le mélange 
spécimen/conjugué par la bandelette et à faire disparaître 
toute couleur d’arrière-plan.

Les résultats des tests sont interprétés après 20 minutes et 
dans un laps de temps de 45 minutes maximum suivant 
l’introduction de la bandelette réactive dans l’échantillon 
dilué.

MATÉRIEL FOURNI

Chaque test Calypte® Aware™ VIH-1/2 OMT (kit de 25 ou 50 
tests) comprend :

1.) Une notice (ce document)
2.) 25 ou 50 sachets en plastique (ensembles de test) 
contenant chacun :

Un (1) sachet en aluminium 
contenant une bandelette réactive 
pour fluide oral et un déshydratant

Un (1) tube éprouvette avec 
capuchon contenant un tampon 
pour l’échantillon de fluide oral 
(1mL)
Un (1) écouvillon de prélèvement d'échantillon de 
fluide oral

Également disponibles séparément : Témoins Calypte® 
Aware™ VIH-1/2 OMT.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE MAIS NON FOURNI

• Montre ou minuteur de 20 à 45 minutes
• Gants jetables
• Récipient d'élimination des produits dangereux

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Pour diagnostic in vitro. Lire la notice dans sa totalité avant 
d’utiliser ce produit. Suivre les instructions avec soin. Le 
non-respect des instructions peut entraîner des résultats de 
test inexacts.
1.  Ce test doit être effectué à température ambiante (15-30 ºC 
ou 59-86 ºF). 
2.  Respecter les précautions universelles11-14 lors de la 
manipulation de fluides organiques, de bandelettes de test 
usagées ou de tubes de spécimen. 
3.  Ne pas manger, boire ou fumer dans les lieux où les 
spécimens sont manipulés. 
4.  Porter des gants, une blouse de laboratoire et une 
protection oculaire lors de la manipulation de spécimens ou 
de dispositifs entrés en contact avec des fluides organiques. 
Bien se laver les mains après chaque test. Éliminer les gants 
dans un récipient d’élimination des produits dangereux après 
utilisation. 
5.  Éliminer tous les spécimens et tout le matériel utilisés au 
cours de la procédure de test dans un récipient d'élimination 
des produits dangereux.  Le matériel usagé peut être incinéré. 
Les déchets liquides peuvent être mélangés à des désinfec-
tants chimiques appropriés.  Une solution à 10 % de javel (0,5 
% de solution d’hypochlorite de sodium) est recommandée. 
Prévoir 60 minutes pour une décontamination efficace. 
6.  Utiliser chaque dispositif de test (bandelette réactive) une 
seule fois. Si un test doit être refait, recommencer le processus 
avec un nouveau dispositif de test. 

7.  Ne pas utiliser le test au-delà de la date d’expiration 
imprimée sur le sachet en plastique contenant l’ensemble de 
test. 
8.  Utiliser un éclairage adéquat pour examiner visuellement 
un résultat de test. Si deux lignes sont présentes, quelle que 
soit leur intensité visible, le résultat de test doit être interprété 
comme étant réactif (voir la section Interprétation des 
résultats). 
9.  Le prélèvement d'un deuxième échantillon oral peu de 
temps après le premier peut entraîner une sensibilité réduite. 
Le niveau d’anticorps dans le fluide oral sur les gencives est 
réduit jusqu'à 30 minutes suivant le premier prélèvement. Ne 
pas refaire le test avant 30 minutes suivant le premier 
prélèvement.
10.  Attendre au moins 10 minutes après avoir mangé ou bu 
avant d'effectuer un    prélèvement oral et de faire le test.

CONSERVATION DES TESTS

Conserver les sachets d’ensemble de test Calypte® Aware™ 
VIH -1/2 OMT non ouverts à une température comprise entre 2 
et 30 ºC (36 et 86 ºF).  Ne pas ouvrir le sachet en aluminium 
contenant la bandelette réactive avant d’être prêt à effectuer 
le test. En cas de conservation en réfrigérateur ou à une 
température inférieure à la température ambiante, laisser le 
tampon pour échantillon et le sachet non ouvert atteindre la 
température ambiante (15-30 ºC ou 59-86 ºF) avant de les 
utiliser.

PROCÉDURE DE TEST

Mélanger le tampon pour échantillon en 
retournant doucement le tube environ 3 fois. 
Retirer le capuchon du tube [Figure 1].

Prélèvement de spécimen

1.  Retirer un des écouvillons propres fournis 
dans le sachet.  Saisir l’écouvillon par la poignée. 
Éviter de toucher l’extrémité en tissu de 
l’écouvillon. [Figure 2]

2.  Appliquer une pression modérée tout en essuyant la 
gencive supérieure d'avant en arrière avec l'extrémité en 
tissu de l'écouvillon. Commencer à un coin de la bouche et 
essuyer la gencive supérieure vers l’arrière et revenir au 
point de départ (environ 5-6 secondes). [Figures 3 et 4]

3.  Tourner l’écouvillon pour utiliser l’autre côté sur 
la gencive inférieure. [Figure 5]  En utilisant l’autre 
côté de l’écouvillon, essuyer délicatement et 
doucement la gencive inférieure en arrière et en 
avant. Commencer à un coin de la bouche, en 
finissant à l’autre coin, et essuyer la gencive 
inférieure vers l’arrière et revenir au point de 
départ (environ 5-6 secondes). [Figures 6 et 7]

4.  Placer immédiatement l’écouvillon dans le tube 
contenant le tampon pour échantillon. [Figure 8]

5.  Saisir fermement la poignée de l’écouvillon. Plonger 
l’écouvillon dans le tube contenant le tampon pour 
échantillon 6 à 8 fois, en frottant les deux côtés de 

l'écouvillon contre les côtés du tube. [Figures 9 et 10]

6.  Retirer l’écouvillon du tube et l'éliminer [Figures 11 et 12]. 
L’échantillon est maintenant prêt pour le test.

REMARQUE : Le spécimen doit être testé dans l’heure 
suivant le prélèvement, à moins d'être conservé à une 
température comprise entre 2 et 8 °C (36 et 46 °F). S’il est 
conservé à une température comprise entre 2 et 8 °C (36 et 
46 °F), le spécimen doit être testé dans les 12 heures 
suivant le prélèvement.

7.  Ouvrir un sachet en aluminium et retirer la bandelette 
réactive [Figure 13]. Éviter de toucher la surface de la 
membrane située au centre de la bandelette. Placer la 
bandelette réactive dans le tube contenant le spécimen dilué 
en orientant les flèches sur la bandelette réactive vers le bas 
[Figures 14 et 15].

8.  Régler un minuteur sur 20 minutes ou noter l’heure à 
laquelle la bandelette réactive est introduite dans l’échantillon 
et attendre 20 minutes. [Figure 16]

9.  Lire le résultat du test après 20 minutes. 
[Figures 17 et 18]  Ne pas lire le résultat si plus 
de 45 minutes se sont écoulées après le début 
du test. Pour lire et interpréter les résultats, 
voir Résultats et interprétation des tests et 
Limitations de la procédure, ci-dessous. Noter 
le résultat du test vu dans les zones témoin et 
de test de la bandelette réactive.  Éliminer la 
bandelette réactive, le tube et l’écouvillon 
après utilisation dans un récipient pour 
déchets dangereux. [Figure 19]

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Une ligne témoin dans la zone témoin indique que le 
résultat est valide. Un résultat valide indique qu’un 
échantillon adéquat a été prélevé et que le test a bien 
fonctionné. La ligne témoin apparaît sur tous les tests 
valides, que le résultat soit réactif ou non. (Voir Résultats et 
interprétation des tests, ci-dessous.) Les témoins Calypte® 
Aware™ VIH-1/2 OMT sont fournis séparément. Les témoins 
sont utilisés pour vérifier une performance de test 
appropriée. Les témoins positifs et négatifs doivent être 
vérifiés par chaque opérateur au début de chaque période 
durant laquelle un spécimen inconnu est testé. Le témoin 
positif doit être vérifié pour fournir un guide d’alignement 
et indiquer l’emplacement des zones témoin et de test sur 
la bandelette réactive. Les témoins doivent également être 
vérifiés à chaque changement d'opérateur, de lot de tests 
ou de conditions de test (par exemple nouveau lieu, nouvel 
éclairage, nouvelle température, etc.).

RÉSULTATS ET INTERPRÉTATION DES TESTS

Observer les zones de test et témoin de la bandelette telles que 
décrites ci-dessous et illustrées dans le schéma ci-dessous.

RÉACTIF – Deux lignes apparaissent. Si 
une ligne de test et une ligne témoin 
apparaissent, c’est-à-dire que deux 
lignes apparaissent sur la bandelette 
réactive, respectivement dans la zone de 
test et dans la zone témoin, le résultat 
est considéré réactif. L’une de ces lignes 
peut être plus foncée que l’autre.
À droite se trouvent des exemples d’un 
résultat réactif. Un résultat réactif signifie 
que des anticorps anti-VIH-1 ou 2 ont 
été détectés dans le spécimen. Ce 
résultat de test est interprété comme un 
résultat préliminaire positif aux 
anticorps VIH.
Remarque : l’utilisation du témoin 
positif Calypte® Aware™ VIH-1/2 OMT 
dans un test valide donne ce résultat.

NON RÉACTIF – Seule la ligne témoin 
apparaît. Si une seule ligne apparaît sur 
la bandelette réactive dans la zone 
témoin, le résultat est non réactif. Le 
schéma à droite montre des exemples 
d’un résultat non réactif. Un résultat non 
réactif suggère l’absence d’anticorps 
anti-HIV réactifs dans le spécimen. 
Remarque : l’utilisation du témoin 
négatif Calypte® Aware™ VIH-1/2 OMT 
dans un test valide donne ce résultat.

NON VALIDE – Aucune ligne témoin 
n’est présente. S’il n’y a pas de ligne 
témoin dans la zone témoin, le résultat 
n'est pas valide. Le résultat n’est pas 
valide même si une ligne de test 
apparaît dans la zone de test. Un test 
non valide doit être refait avec un 
nouveau dispositif de test et un 
nouveau spécimen.

Le deuxième test doit être effectué en 
utilisant un deuxième prélèvement et 
un nouvel ensemble de test.  Le 
prélèvement doit avoir lieu après au 
moins 30 minutes suivant le prélève-
ment précédent.

LIMITATIONS DE LA PROCÉDURE

1.  Le test Calypte® Aware™ VIH-1/2 OMT doit être utilisé 
conformément à ces instructions pour l’obtention d’un 
résultat précis. 
2.  Une lecture des résultats avant 20 minutes ou 45 
minutes après le début du test peut donner de faux 
résultats. 
3.  Les spécimens de fluide oral pour le test Aware™ 
VIH-1/2 OMT doivent être prélevés de la façon décrite 
dans la procédure. 
4.  Le test n’est pas destiné à être utilisé avec des fluides 
organiques autres que le fluide oral (transsudat 
muqueux oral). Ne pas utiliser d’échantillons prélevés 
par des moyens autres que ceux décrits dans les 
instructions ci-dessus. 
5.  L’intensité de la ligne de test dans un résultat réactif 
ne correspond pas nécessairement à la quantité 
d’anticorps anti-VIH dans le spécimen. 
6.  Si un arrière-plan rouge empêche la lecture du test à 
20 minutes, attendre qu'il se dissipe pour lire le résultat 
(mais pas plus de 45 minutes après le début du test).


